鱼眼测定仪操作手册
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操作流程
1、接通电源；

2、抬起倒杆；

3、打开反光镜盖；

4、打开仪器电源开关；

5、转动反光镜至所需投影方向，调节反光镜张角，使画面上下左右适中；

6、放置样品和标准板，转动调焦旋钮至屏幕图像清晰；

7、比对鱼眼大小和数量；

8、使用完成后进行收纳。
使用说明
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1、严禁在没有打开反光镜盖的情况下，接通仪器的电源开关；

2、在仪器工作过程中，不得挡住其进出口，如冷风系统出现故障，应立即停机检修；

3、不论何种原因，如欲打开仪器投影台，务必将电源插头拔下，防止万一触电；

4、快速切换灯泡功能，需在关机条件下切换；

5、仪器使用完毕后要及时闭合反光镜盖，干燥处存放；

6、更换灯泡时，应先切断电源并待仪器冷却后进行，以免触电和灼伤，换灯时动作要轻，以免损坏灯泡。

保养维护
1、检查电源电压与仪器的额定电压无误后才能将电源接上。如果接通电源后灯不亮， 检查灯脚螺丝是否松动，灯丝是否完好，灯脚与电源线是否接紧。如果灯不亮、风扇不转，应打开保险丝盒，检查保险丝是否烧断。如果换新应注意要换相同规格、型号的保险丝。

2、保持投影镜头、聚光镜、螺纹透镜、投影反射镜和反光镜等不耐磨的光学元件的清洁。光学元件是仪器的关键部件，它们的好坏直接影响着投影成象质量。防止光学元件损伤，切勿用手触摸，若有污物、尘埃等污染物，可用吹耳球吹风去尘或用镜头纸、软质绒布轻擦，忌用硬纸、粗布擦拭。

3、风扇电机有故障，必须修复后才能使用，否则箱内温度迅速增高，将使螺纹镜变形损坏，为使螺纹透镜不因高温变形，除在光源与聚光镜间置一平板隔热玻璃外，在使用时不要在仪器周围堆放杂物，以免影响通风、散热，用毕后也不要马上装箱。

4、投影工作时不要震动投影器。灯丝受热后遇震容易断裂，因此，当投影器开始工作后，应尽可能不要搬动，尤其严禁作剧烈震动。如要搬动，应先行关机，待灯丝冷却后再搬动。

5、要防止受潮或受腐蚀。投影器内一般都有一只降压变压器，要防止变压器受潮而烧毁。若发现变压器受潮，一定要预热烘干，待变压器完全干燥后才可使用。投影器要尽量与腐蚀性物品隔开，如果必须放映带有腐蚀性药液的实物，要在仪器上盖透明胶片或玻璃板。












image1.jpeg




image2.png




image3.jpeg




